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综上所述#抗
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抗体
*(+,)

是一种新颖'高效的原

发性胆汁性肝硬化血清学诊断试剂#为原发性胆汁性肝硬化的
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内质控限值时#其室内质控的结果按
+29

和
+59

规则判断报警

和失控次数#结果前者$按统计学方法设置质控限值%报警和失

控次数明显多于后者#且前者假失控概率偏高#因此设置质控

限值对室内质控至关重要*

F6G

!

由于现代仪器作为临床检验精密度的提高#给统计学室

内质控的运行也增加了难度(

9

)

*因为仪器或检测系统精密度

的提高#使得检测质控品的标准差$

9

$

%变小#按统计学理论设

置的质控限值$

59

$

%就要小*这样在日常工作中#各室内质控

品测定时就很容易导致失控#如本组中
(V̂

的室内质控#由

于平均值$

,

%为
5$363&

而标准差$

9

$

%仅为
26%%

#质控限值
59

$

为
%6:9

#使得质控限值很小#容易导致失控#在临床实际中

(V̂

在
5$363

时增加或减少#

%6:9(V̂

对临床诊断意义不

大#可以认为是假失控#这种情况在检验工作中非常常见#也导

致检验人员对室内质控失去信心*如以
$

"

9"*E

推算
9

再按

59

设置质控限#就可减少假失控#又可达到临床允许误差的需

要$见表
2

%*

综上所述#在统计学室内质控过程中#如检测系统精密度

好#使得标准差很小时应以
$

"

9"*E

推算出
9

再设置质控限#

至于
$

"

9"*E

是否合理#有待检验学者进一步研究#而对于精

密度差导致
9

过大的检测系统#应进行改进并达到检验最基

本的性能要求*
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