
的ＣＲＰ浓度值，再用同步检测出的 ＨＣＴ值利用Ｅｘｃｅｌ表中的

公式直接代入结果转换为血浆 ＣＲＰ浓度
［７］，以达到用全血

ＣＲＰ结果与用血清ＣＲＰ结果的一致
［８］。

本研究所提到的全血 ＣＲＰ检测是指常规 ＣＲＰ加ｈｓ

ＣＲＰ
［９］，ＣＲＰ和ｈｓＣＲＰ在化学本质上没有区别，是同一种物

质，只是检测方法不同。二者的不同点在于ＣＲＰ主要用于儿

童或成人的细菌或病毒感染、各种炎症过程、组织坏死与组织

损伤（如外科手术后）及其恢复期的筛查、监测、病情评估与药

物疗效判断；ｈｓＣＲＰ主要用于诊断和检测心血管事件的发生、

发展，新生儿的细菌、病毒感染、各种炎症过程的筛查、监测、评

估与药物疗效判断［１０］，同时ｈｓＣＲＰ可作为新生儿感染性疾病

早期诊断的客观指标［１１］。

应用免疫比浊法测定的全血ＣＲＰ，在临床上与白细胞、中

性粒细胞计数一起作为评价炎症的敏感指标［１２］。传统的检测

方法是血清学方式，具有自动化和精确度高的特点，但不适合

门诊患者的快速简便检测的需求。目前，全血ＣＲＰ检测系统

已逐渐应用于各医院，为保证与血清学方式检测结果的可比

性，需要对２种检测方法进行对比分析，经过有效地利用公式

整合方便得到所需要的结果，同时也建议在生产的ＣＲＰ检测

仪器能同时测定 ＨＧＢ和 ＨＣＴ结果，并用仪器软件直接得到

校正值。
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·检验技术与方法·

不同离心方案对腹腔积液生化检测结果的影响

方欢英，周　毅，李海聪

（上海市公共卫生临床中心检验科，上海２０１５０８）

　　摘　要：目的　探讨不同离心方案对腹腔积液生化检测结果的影响。方法　随机选取３３例腹腔积液标本，分别采用不同的

离心方案进行处理，并对离心前后的生化指标［总蛋白（ＴＰ）、清蛋白（ＡＬＢ）、乳酸脱氢酶（ＬＤＨ）、腺苷脱氨酶（ＡＤＡ）、钾（Ｋ）、钠

（Ｎａ）、氯（Ｃｌ）］进行比较分析。结果　不同离心方案（１５００ｒ／ｍｉｎ５ｍｉｎ和３５００ｒ／ｍｉｎ１５ｍｉｎ）处理前后，ＴＰ、ＬＤＨ、ＡＤＡ、Ｎａ和

Ｃｌ结果差异无统计学意义（犘＞０．０５）；而腹腔积液经１５００ｒ／ｍｉｎ５ｍｉｎ离心后ＡＬＢ、Ｋ结果降低，差异有统计学意义（犘＜０．０５），

但与３５００ｒ／ｍｉｎ离心１５ｍｉｎ比较差异无统计学意义，同样，３５００ｒ／ｍｉｎ１５ｍｉｎ离心处理前后ＡＬＢ、Ｋ结果比较差异无统计学意

义（犘＞０．０５）。结论　目前尚不认为离心对腹腔积液生化检测有影响，实验室应根据实际情况建立合适的离心标准化操作流程

以规范检验。

关键词：腹腔积液；　离心；　生化检测

犇犗犐：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１６７３４１３０．２０１３．０２．０２９ 文献标识码：Ａ 文章编号：１６７３４１３０（２０１３）０２０１９３０２

　　腹腔积液是一种常见的临床症候群，常由炎症感染、结核、

肿瘤、心力衰竭、肝硬化等引起。实验室检测有助于积液性质

的鉴别诊断，从而为临床诊治提供重要的依据。本研究选取不

同离心方案（１５００ｒ／ｍｉｎ５ｍｉｎ和３５００ｒ／ｍｉｎ１５ｍｉｎ）并探究

其对腹腔积液生化检测结果的影响，现报道如下。

１　资料与方法

１．１　一般资料　随机收集腹腔积液标本３３份，其中非血性腹

腔积液２２份，血性腹腔积液１１份，后者经离心后上清液均

澄清。

１．２　仪器与试剂　采用ＲｏｃｈｅＭｏｄｕｌａｒＰ８００全自动生化分

析仪对各指标进行检测，其中 ＴＰ、ＡＬＢ、ＬＤＨ、Ｋ、Ｎａ、Ｃｌ试剂

盒由Ｒｏｃｈｅ公司提供，ＡＤＡ试剂盒由烟台澳斯邦生物工程有

限公司生产。离心机采用上海市离心机械研究所有限公司提

供的ＴＬ５．０Ｗ台式离心机。

１．３　方法

１．３．１　双份采集腹腔积液于１５ｍＬ离心管，混匀后立即检测

ＴＰ、ＡＬＢ、ＬＤＨ、ＡＤＡ、Ｋ、Ｎａ、Ｃｌ水平，取均值，为离心前的生

化指标值。

１．３．２　将腹腔积液分别作１５００ｒ／ｍｉｎ离心５ｍｉｎ和３５００ｒ／

ｍｉｎ离心１５ｍｉｎ后，吸取上清液重复检测各指标水平，取均

·３９１·国际检验医学杂志２０１３年１月第３４卷第２期　ＩｎｔＪＬａｂＭｅｄ，Ｊａｎｕａｒｙ２０１３，Ｖｏｌ．３４，Ｎｏ．２



值，与离心前的均值进行比较分析。

１．３．３　所有处理、检测工作在标本采集后２ｈ内完成；标本检

测同批次各项目质控均在控。

１．４　统计学处理　采用ＳＰＳＳ１５．０统计软件进行分析。数据

以狓±狊表示，组间比较采用配对狋检验，取犘＜０．０５为差异有

统计学意义。

２　结　　果

腹腔积液不同离心处理前后生化指标变化情况见表１。

表１　　不同离心方案处理前后生化指标分析

项目 未离心 １５００ｒ／ｍｉｎ５ｍｉｎ ３５００ｒ／ｍｉｎ１５ｍｉｎ

ＴＰ（ｇ／Ｌ） １６．５９±１０．５８ １５．８５±９．９３ １５．８７±９．８９

ＡＬＢ（ｇ／Ｌ） ９．２６±６．０２ ８．５１±５．６１ ９．０５±５．８５

ＬＤＨ（ＩＵ／Ｌ） ２２８．９４±８５８．０８ ２３０．５９±８５３．２４ ２３０．５８±８５２．２１

ＡＤＡ（ＩＵ／Ｌ） ４．１５±７．８８ ４．３０±７．７５ ４．３０±７．７８

Ｋ（ｍｍｏｌ／Ｌ） ４．３２±２．０４ ３．８４±１．１９ ３．９０±１．１５

Ｎａ（ｍｍｏｌ／Ｌ） １３２．５６±７．１４ １３１．３８±１０．８９ １３３．１８±５．９７

Ｃｌ（ｍｍｏｌ／Ｌ） １０３．９７±７．６６ １０２．９２±１０．７５ １０４．５５±４．８８

　　：犘＜０．０５，与未离心比较。

３　讨　　论

离心处理是试样成分分离的常用手段，广泛应用于生物、

化学、医学等领域。近年来关于离心时间、温度等因素对于实

验室指标影响的关注度日益提升。有文献报道不同的离心温

度（４、１２、２１℃）对凝血常规指标影响不明显
［１］；而不同的离心

时间可能会影响其检测结果［２］。因此离心过程处理是分析前

质量保证的重要环节，规范离心操作对获取可靠准确的实验室

结果有着重要的意义。

本实验采用不同的离心方案对随机腹腔积液标本进行处

理，对不同速度、时间的离心方案处理前后的生化指标变化比

较分析。结果发现，不同离心方案（１５００ｒ／ｍｉｎ５ｍｉｎ和３５００

ｒ／ｍｉｎ１５ｍｉｎ）处理前后，ＴＰ、ＬＤＨ、ＡＤＡ、Ｎａ和Ｃｌ结果差异无

统计学意义（犘＞０．０５）；而腹腔积液经１５００ｒ／ｍｉｎ５ｍｉｎ离心

后ＡＬＢ、Ｋ结果降低，差异有统计学意义（犘＜０．０５），但与

３５００ｒ／ｍｉｎ离心１５ｍｉｎ比较差异无统计学意义（犘＞０．０５），

同样，３５００ｒ／ｍｉｎ１５ｍｉｎ离心处理前后ＡＬＢ、Ｋ结果差异也无

统计学意义（犘＞０．０５）。关于１５００ｒ／ｍｉｎ离心５ｍｉｎ前后

ＡＬＢ的差异，笔者发现，在３３例腹腔积液中，仅９例（２７％）标

本的ＡＬＢ检测结果超过１０ｇ／Ｌ，在其测量范围（１０～７０ｇ／Ｌ）

内；其余２４例ＡＬＢ结果均低于测量范围，甚至接近最低检测

限２ｇ／Ｌ。因此，尽管笔者采用双份检测取均值尽量减少随机

误差对实验结果的影响，但由于腹腔积液本身ＡＬＢ水平偏低，

故尚不能排除因低于测量范围而致结果本身存在一定的不准

确性，故产生统计学差异。关于 Ｋ在１５００ｒ／ｍｉｎ离心５ｍｉｎ

前后有统计学差异但在３５００ｒ／ｍｉｎ离心１５ｍｉｎ前后无统计

学差异，笔者认为，可能是１５００ｒ／ｍｉｎ离心５ｍｉｎ的处理方案

存在离心力欠佳进而导致离心上清液不均一而造成的。鉴于

以上两点，笔者不建议采用１５００ｒ／ｍｉｎ离心５ｍｉｎ的离心方

案来处理腹腔积液。

此外，尽管采用３５００ｒ／ｍｉｎ离心１５ｍｉｎ前后生化指标差

异无统计学意义，但鉴于腹腔积液中尤其是渗出液常有凝块，

容易导致堵针或吸样不准确等造成仪器损耗或结果偏差。因

此建议对穿刺液进行离心前处理，但离心速度不宜过低，离心

时间不宜过短。实验室应根据实际情况制定作业指导书，规范

检测流程，有助于保证检验数据的准确度，提高实验室间结果

的可比性，这也是质量控制中不可忽视的重要环节。
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·检验技术与方法·

不同温育方式对ＥＬＩＳＡ法检测ＨＢｓＡｇ结果的影响

葛君?，王丽娜

（宝鸡市中心医院检验科，陕西宝鸡７２１００８）

　　摘　要：目的　观察采用不同的温育方式对ＥＬＩＳＡ法检测 ＨＢｓＡｇ结果的影响。方法　选择门诊患者 ＨＢｓＡｇ阴性、阳性标

本各４５份，每份标本同时分别加入２块 ＨＢｓＡｇＥＬＩＳＡ反应微孔板，然后分别放入电热恒温培养箱、电子恒温水温箱中进行温

育。结果　采用２种温育方式检测４５份 ＨＢｓＡｇ阴性标本结果比较差异无统计学意义（狋＝０．０２６，犘＞０．０５），４５份 ＨＢｓＡｇ阳性

标本的结果比较亦无统计学差异（狋＝０．０５３，犘＞０．０５）。结论　采用电热恒温培养箱、电子恒温水温箱温育对ＥＬＩＳＡ法检测结果

无明显干扰。

关键词：酶联免疫吸附测定；　电子恒温水温箱；　电热恒温培养箱

犇犗犐：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１６７３４１３０．２０１３．０２．０３０ 文献标识码：Ａ 文章编号：１６７３４１３０（２０１３）０２０１９４０２

　　ＥＬＩＳＡ法是一种常用的固相酶联免疫测定法，测定时将

待测标本（抗原或抗体）和酶标抗原（或抗体）按不同步骤与固

相载体表面的抗原或抗体进行反应，再用洗涤方法使固相载体

上形成的抗原抗体复合物与其他物质分开，最后结合在固相载

体上的酶标抗原（或抗体）量与标本中受检的抗体（或抗原）量

成一定比例，再加入酶反应底物后，底物被酶催化后变为有色

产物，根据其颜色反应的深浅进行定性或定量分析，以了解被

测标本中抗体或抗原含量［１］。

１　资料与方法

１．１　一般资料　选择本院门诊患者 ＨＢｓＡｇ阳性标本４５份、
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