
等影响［６］，因而很难将判定结果进行标准化。同时，通过此方

法诊断细菌性阴道病需要结合白带特点、白带ｐＨ值以及氨实

验结果等，临床应用比较繁琐。

唾液酸酶法是应用化学检测法测定ＢＶ患者阴道菌群中

的加德纳菌等厌氧菌所产生的一种特异性酶，正常妇女阴道中

一般无此酶。而ＢＶ阳性的妇女，此酶可排泄至阴道分泌物

中。唾液酸酶在阴道分泌物中的浓度与ＢＶ发病的严重程度

呈正比，不受真菌、滴虫等的影响［７］。此方法操作简便快捷，１５

ｍｉｎ内即可得到结果，并具有高度可重复性，易于进行室内质

控。本研究中应用唾液酸酶法检测，单纯ＢＶ阳性检出率为

３２．０％（１８７４／５８６１）；与 Ａｍｓｅｌ标准法和革兰染色评分法相

比较，唾液酸酶法具有灵敏度高、特异度强、操作简便和快速等

优点，比常规方法更适用于临床检测。
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·检验技术与方法·

不同方法对血清三酰甘油检测结果的差异性分析

张　莹，周铁成△，童　开，岳乔红，郝晓柯

（第四军医大学西京医院全军临床检验中心，陕西西安７１００３２）

　　摘　要：目的　探讨两种方法对血清三酰甘油（ＴＧ）检测结果的差异。方法　用去游离甘油法（日本和光试剂）和不去游离甘

油法（德国罗氏试剂）对６００例健康者进行血清ＴＧ检测，对检测结果进行统计学分析。结果　两种方法检测结果回归方程为犢＝

１．０６８犡－０．０４３（狉２＝０．９８２），检测结果比较无统计学差异（犘＝０．３５６）。结论　健康者血清标本去游离甘油法和不去游离甘油法

ＴＧ检测结果无统计学差异。

关键词：三酰甘油；　检测方法；　去游离酶法；　不去游离酶法
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　　血清三酰甘油（ＴＧ）重要血脂指标之一。对富含ＴＧ脂蛋

白残粒、小而密低密度脂蛋白与动脉粥样硬化相关性的研究证

实ＴＧ在心血管病发生、发展具有重要作用
［１２］。血清ＴＧ检

测通常采用包括去游离甘油法（简称去游离法）和不去游离甘

油法（简称不去游离法）的过氧化物酶偶联法（简称酶法），但二

者检测结果存在一定的差异［３７］。本研究采用不去游离法和去

游离法对健康者进行血清ＴＧ检测，探讨两种方法检测结果的

差异及年龄与血清ＴＧ水平的关系。

１　资料与方法

１．１　一般资料　本院体检健康者６００例，１８～２９岁、３０～３９

岁、４０～４９岁、５０～５９岁、６０～７９岁各１２０例，各年龄组男女

性比例为１∶１。

１．２　方法　采集受试对象空腹静脉血，分离血清标本后采用

两种方法进行ＴＧ检测。不去游离法检测采用７６００全自动生

化分析仪Ｐ模块（日本日立）及不去游离法ＴＧ检测试剂和配

套校准品、质控品（德国罗氏）；去游离法检测采用７６００全自动

生化分析仪Ｄ模块（日本日立）及去游离法ＴＧ检测试剂盒（日

本和光）、质控品（美国伯乐）。两个系统质控品检测结果均在

控制范围内。

１．３　统计学处理　采用Ｅｘｃｅｌ２００３和ＳＰＳＳ１１．０软件进行数

据分析。计量资料以狓±狊表示，不同系统检测结果相关性分

析采用Ｓｐｅａｒｍａｎ相关性分析，不同系统及各年龄段检测结果

比较采用狋检验；显著性检验水准为α＝０．０５。按Ｃ２８Ｐ３文件

推荐的非参数法计算９５％参考区间上限Ｐ９７．５和下限Ｐ２．５，

计算公式为Ｐｒ＝Ｌ＋Ｗ／ｆ（ｎ×ｒ／１００－Ｃ）。Ｐｒ：第ｒ百分位数；

Ｌ：第ｒ百分位数所在组的下限；Ｗ：第ｒ百分位数所在组的宽

度；ｆ：第ｒ百分位数所在组的频数；狀：总例数；Ｃ：前一组的累计

频数。

２　结　　果

不同系统检测结果回归方程为犢＝１．０６８犡－０．０４３（狉２＝

０．９８２），且检测结果比较差异无统计学意义（犘＝０．３５６），故将

两个系统的检测结果可合并后探讨年龄与血清ＴＧ水平的关

系。１８～２９岁组与３０～３９岁组血清ＴＧ检测结果比较差异有

统计学意义（犘＝０．０００），３０～３９岁组与４０～４９岁组检测结果

比较差异有统计学意义（犘＝０．０００），４０～４９岁组与５０～５９岁

组检测结果比较差异有统计学意义（犘＝０．０００），５０～５９岁组

与６０～７９岁组检测结果比较差异无统计学意义（犘＝０．１１８），

故将５０～７９岁受试对象合并为１组计算参考区间。１８～２９

岁组、３０～３９岁组、４０～４９岁组、５０～７９岁组９５％参考区间分

别为 ０．３７～１．８１、０．４４～２．０５、０．５１～２．１８、０．５４～

２．２６ｍｍｏｌ／Ｌ。

３　讨　　论

去游离法可消除血清中游离甘油对检测结果的影响，但关

于临床标本测定中是否有必要去除游离甘油，国内外意见不

·８９１· 国际检验医学杂志２０１３年１月第３４卷第２期　ＩｎｔＪＬａｂＭｅｄ，Ｊａｎｕａｒｙ２０１３，Ｖｏｌ．３４，Ｎｏ．２



一［８］。陶红［６］的研究显示，血清ＴＧ＞２ｍｍｏｌ／Ｌ时，去游离法

和不去游离法检测结果有差异，ＴＧ＞５ｍｍｏｌ／Ｌ时差异更为显

著；靳剑芸［５］的研究显示，ＴＧ＜５．６ｍｍｏｌ／Ｌ时，两种方法检测

结果无差异。本研究以体检健康者作为研究对象，检测结果均

小于３．０ｍｍｏｌ／Ｌ，且两种方法检测结果比较差异无统计学意

义（犘＝０．３５６），但各年龄段检测结果比较差异有统计学意义

（犘＜０．０５），随年龄增长血清ＴＧ水平逐渐升高。
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细胞ＤＮＡ定量检测在宫颈癌筛查中的应用

曾一芹１，左江成１△，曾玉荣２，孙小蓉３，李祖铭４

（１．三峡大学第一临床医学院／宜昌市中心人民医院检验科，湖北宜昌４４３００３；２．湖北武当山医院，

湖北十堰４４２７００；３．华中科技大学同济医学院中加肿瘤早期诊断中心，湖北武汉４３００００；

４．湖北省宜昌市夷陵区妇幼保健院，湖北宜昌４４３１００）

　　摘　要：目的　探讨Ｆｅｕｌｇｅｎ染色在宫颈细胞ＤＮＡ定量分析中的应用意义。方法　随机选择３１６２例妇女，每例妇女制备２

张宫颈细胞液基薄层片，１张进行巴氏染色及ＴＢＳ诊断，另１张进行Ｆｅｕｌｇｅｎ染色，以细胞ＤＮＡ倍体分析仪进行ＤＮＡ定量检测。

结果　３１６２例患者ＴＢＳ诊断低级别鳞状上皮内病变（ＬＳＩＬ）３２例、高级别鳞状上皮内病变（ＨＳＩＬ）２２例；ＤＮＡ定量检测检出３

个五倍体及其以上多倍体细胞者６４例。３２例进行宫颈组织活检，１５例诊断为宫颈上皮内瘤变（ＣＩＮ２）、ＣＩＮ３／原位癌、浸润癌，其

中１０例为ＬＳＩＬ、ＨＳＩＬ，ＤＮＡ定量检测检出３个或３个以上五倍体及其以上多倍体细胞者１３例。缩短Ｆｅｕｌｇｅｎ染色步骤中的酸

化或染色时间可影响细胞形态、细胞检出数量及平均光密度。结论　Ｆｅｕｌｇｅｎ染色在ＤＮＡ倍体分析中具有重要作用，ＤＮＡ倍体

分析可用于宫颈细胞学检测。

关键词：宫颈细胞学；　ＤＮＡ；　倍体分析；　Ｆｅｕｌｇｅｎ染色；　图像分析仪
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　　Ｆｅｕｌｇｅｎ染色是由Ｆｅｕｌｇｅｎ和 Ｒｏｓｓｅｎｂｅｃｋ
［１］在１９２４年提

出的细胞核内 ＤＮＡ染色技术，广泛应用于 ＤＮＡ结构研究。

目前 Ｆｅｕｌｇｅｎ染色主要用于细胞核内 ＤＮＡ 定量分析
［２３］。

Ｆｅｕｌｇｅｎ染色操作步骤简单，主要由酸化和染色过程组成，但二

者对染色效果的影响尚不明确。全自动ＤＮＡ倍体分析仪已

广泛用于细胞ＤＮＡ定量检测，具有敏感性高、结果客观的优

点。本文探讨了Ｆｅｕｌｇｅｎ染色在宫颈细胞ＤＮＡ定量检测中的

作用及相关影响因素。

１　资料与方法

１．１　一般资料　在本院进行宫颈癌筛查的妇女３１６２例，年

龄３０～５０岁。

１．２　仪器与试剂　宫颈癌普查试剂盒及细胞ＤＮＡ倍体分析

仪（武汉兰丁）。

１．３　方法

１．３．１　标本制备及检测　以试剂盒说明书的要求采集受试对

象宫颈刷片标本，每例标本制成２张薄层细胞学片，１张采用

巴氏染色进行常规细胞学诊断（ＴＢＳ诊断），诊断意见包括：正

常或良性、不明意义的非典型鳞状上皮（ＡＳＣＵＳ）、低级别鳞状

上皮内病变（ＬＳＩＬ）、高级别鳞状上皮内病变（ＨＳＩＬ）或原位癌

（ＣＩＳ）、鳞状上皮浸润癌。另１张采用Ｆｅｕｌｇｅｎ染色，常规染色

（５ｍｏｌ／ＬＨＣｌ处理１ｈ，硫堇染色１ｈ，水洗、脱水及封片）后以

ＤＮＡ倍体分析仪扫描染色片，每张染色片扫描细胞核超过

５０００个，分析９９个特征值，包括形态特征、吸光特征、具体结

构特征、Ｍａｒｋｏｖｉａｎ和非 Ｍａｒｋｏｖｉａｎ结构特征、长度特征等，并

根据不同细胞成分所具有的不同特征参数进行自动细胞分类

和计数，如正常上皮细胞、增生或癌变细胞、淋巴细胞及未参与

诊断的垃圾细胞（重叠细胞核、聚焦不良细胞核和核碎片

等）［５］。对照细胞为同一染色片中的１００个正常上皮细胞，以

其平均光密度（ＩＯＤ）为双倍体参考值。以下３种情况判为异

常：出现非整倍体细胞（如五倍体）、四倍体细胞数超过被测细

胞总数的１０％、出现非整倍体细胞峰。对五倍体细胞进行显

微镜观察，并逐一进行核实，以排除分析仪将垃圾和重叠细胞

核误认为癌细胞或异常细胞。结合ＴＢＳ诊断意见及ＤＮＡ定

量检测结果给出综合诊断及建议。
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