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ＸＴ４０００ｉ血细胞分析仪在临床体液细胞检测中的应用
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　　摘　要：目的　分析ＸＴ４０００ｉ血细胞分析仪在临床体液标本检测中的应用。方法　采用传统镜检法与ＸＴ４０００ｉ血细胞分

析仪（仪器法）同时检测脑脊液、胸腔积液、腹腔积液各２０份标本，分别检测红细胞计数、白细胞计数、单核细胞（ＭＮ）计数、多形

核白细胞（ＰＭＮ）计数，并对两种方法的检测结果进行相关性分析。结果　两种方法检测脑脊液、胸腔积液、腹腔积液标本，其红

细胞计数、白细胞计数、ＭＮ计数、ＰＭＮ计数结果相关性好（狉＞０．９３）。结论　ＸＴ４０００ｉ血细胞分析仪能够满足临床体液常规检

测的需要，可以在临床推广使用。
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　　目前，检验科内大部分项目都采用自动化设备处理分析标

本，但体液标本中如脑脊液、胸腔积液、腹腔积液因其特殊性，

所以其常规细胞学检查自动化程度还不是很高。随着检验仪

器的不断改进，新的血液分析仪器增加了体液细胞的分析模

式，使体液常规的细胞检测成为可能。本文采用ＸＴ４０００ｉ血

细胞分析仪的体液模式，对来自临床的脑脊液、胸腔积液、腹腔

积液样本各２０份，进行红细胞计数、白细胞计数及分类检测，

并与传统手工镜检法进行比较，验证ＸＴ４０００ｉ血细胞分析仪

对体液标本常规细胞检测的性能。

１　材料与方法

１．１　标本来源　采集本院住院患者的脑脊液、胸腔积液、腹腔

积液标本各２０份。临床医师按操作规范采集标本，立即送检，

１ｈ内完成检验。

１．２　仪器与试剂　ＸＴ４０００ｉ血细胞分析仪及配套试剂，质控

品为Ｓｙｓｍｅｘ产品（日本），ＣＸ２１显微镜为奥林巴斯产品（日

本），标准牛鲍氏计数板。

１．３　方法　手工镜检法按照《全国临床检验操作规程》
［１］，仪

器法按ＸＴ４０００ｉ血液分析仪的体液模式进行操作，先校准仪

器，质控合格后，进行体液标本检测。

１．４　统计学处理　采用ＳＰＳＳ１０．０软件进行统计学分析，计

量资料以狓±狊表示，相关性分析采用Ｐｅａｒｓｏｎ分析，手工法和

仪器法比较采用配对狋检验，犘＜０．０５为差异有统计学意义。

２　结　　果

　　两种方法检测脑脊液、胸腔积液、腹腔积液标本，其红细胞

计数、白细胞计数、单核细胞（ＭＮ）计数、多形核白细胞（ＰＭＮ）

计数结果相关性好（狉＞０．９３），见图１～３。

图１　　两种方法检测脑脊液标本细胞计数的相关性（狀＝２０）

图２　　两种方法检测胸腔积液标本细胞计数的

相关性（狀＝２０）
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图３　　两种方法检测腹腔积液标本细胞计数的

相关性（狀＝２０）

３　讨　　论

传统镜检法检测红细胞计数、白细胞计数，ＭＮ 计数、

ＰＭＮ计数，受到检验人员经验、操作规范程度、对细胞形态熟

悉程度等多种因素的影响，导致检测结果误差大，重复性较低，

仪器法可以较好地消除这些因素的影响。

体液常规检查在各种体液标本性质的初步判断中起着非

常重要的作用。近年来，有报道直接用血细胞分析仪［２］、尿沉

渣分析仪［３５］进行体液标本的检测，仪器检测结果与手工检测

结果相差较大，在具体应用中存在较多的缺陷［６７］。但仪器法

检测体液标本是发展的方向，有报道也曾发现用 ＸＥ５０００血

液分析仪检测非血液体液标本，均能满足临床检测的需要［８９］。

需要注意的是，使用仪器法在检测红细胞计数时，仪器只显示

整数，结果仅供参考，还需要人工镜检相结合使用［１０］。本研究

表明ＸＴ４０００ｉ血细胞分析仪检测胸腔积液、腹腔积液及脑脊

液的结果与传统手工结果相关性好，能够替代传统手工镜检

法。但本次研究中未涉及标本污染率、检测结果精密度以及特

殊细胞的检测结果，这将在以后的工作中进行完善。

总之，ＸＴ４０００ｉ血细胞分析仪能够满足临床体液标本常

规检测的需要，具有省时、快速等优点，可以在临床推广使用。
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估更为合理。而笼统使用所有实验室室间质控数据，不仅不能

反映偏倚的真实情况，甚至还错误评估不确定度。国外学者建

议评定偏倚时使用至少６批次ＥＱＡ数据，不宜使用单次ＥＱＡ

结果评定不确定度，与本研究相一致。本文还显视不确定度结

果与样本浓度密切相关，表明实验室评定的是结果不确定

度［９］。同一浓度样本不同方法或用相同的方法使用不同的信

息评定出结果有一定的差异，因此要合理使用相关信息。

不确定度大小表明该结果的可信赖程度，是测量结果质量

指标。一般来讲，不确定度越小，测量水平越高，测量的使用价

值越高。临床实验室不确定度评定在什么水准为最适宜呢？

不确定度越小，测量水平越高，是不是越小越好呢？显然不是，

按照溯源传递原理医学常规方法不确定度应大于参考方法，参

考实验室ＬＤＨ 在为３６０Ｕ／Ｌ时扩展不确定度为１．５％，在

１７７Ｕ／Ｌ时扩展不确定度为２．３％。当常规方法检测结果小

于参考方法时，可能遗漏了相关信息，一些不确定因素没计算

进去，需要重新评定；当不确定度太大时，是检测系统存在问

题，还是重复评定影响因素，这些均需深入研究。此外，临床实

验室评定不确定度应建立一个目标不确定度。在标准建立之

前，所有测量数据应符合“常规分析项目总分析不精密度和不

准确度的推荐和临时质量规范”要求。

测量不确定度评定是医学实验室认可、检验结果互认内在

要求，测量不确定度能实现不同实验室结果比较，具有重要的

实践意义。临床实验室如何合理评定测量不确定度仍然是一

个值得探讨和深究的问题。本研究为临床实验室评定测量不

确定度提供思路。
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