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特定蛋白分析仪与常规仪器检测
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探讨
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特定蛋白分析仪与目前临床实验室常规应用仪器的可比性和一致性'方法
!

以目前临床实

验室常规应用仪器作为比对体系!以
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特定蛋白分析仪作为待验证仪器!收集该院血液标本及尿液标本各
!$$

份!分别

检测抗链球菌溶血素
X

"

2VX

%&超敏
(

反应蛋白"

D;(43

%&

0

二聚体"

0,0

%&糖化血红蛋白"

&N2!H

%&类风湿因子"

4_

%&尿微量清

蛋白"

M2GN

%水平!计算
"

种方法的回归方程和相关系数"

8

%!并分析其
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%值!以评估
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特定蛋白分析仪的有效性'

结果
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特定蛋白分析仪与比对仪器检测
2VX

&

D;(43

&
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&

&N2!H
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4_

及
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项目线性相关分析
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特定蛋白分析仪检测
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结果具有可靠性!可满足临床需求'
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随着医学水平和医疗质量的提高#检验仪器随之更新#对

实验室管理及检验结果的质量要求也日益提升#而质量管理的

最终目标是实现同种检验项目在不同检测系统中检验结果的

可比性)

!

*

(实验室认可的两个国际标准,,,医学实验室质量

和能力的专用要求$

YVX

"

!/!7%

&

)

"

*

'检测和校准实验室能力的

通用要求$

YVX

"

Y*(!.$"/

&

)

8

*对检验结果的可比性及溯源性均

有明确的要求#并提出方法学比较试验#即比对试验#是实现准

确度溯源和患者标本检验结果可比性的重要途径(石家庄禾

柏生物技术股份有限公司
&3,$78
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特定蛋白分析仪基于抗

原抗体特异性反应原理工作#抗原和抗体聚合后形成免疫复合

物#增加了溶液的散射光值#在抗体浓度一定时#根据抗原抗体

聚合速度采用三维双散射比浊技术推知抗原浓度#该仪器使用

简便'高效#体积小#适用于各级实验室的急诊检验(为了验证

该仪器检测结果的有效性以更好地应用于临床#本次研究将抗

链球菌溶血素
X

$

2VX

&'超敏
(

反应蛋白$

D;(43

&'

0

二聚体

$

0,0

&'糖化血红蛋白$

&N2!H

&'类风湿因子$

4_

&'尿微量清蛋

白$

M2GN

&

-

个项目的检测结果与目前临床广泛应用并且质量

可靠的多台分析仪器的检测结果进行比对$本实验室目前没有

一台仪器能同时分析这
-

个项目&#现将结果报道如下(

?

!

材料与方法
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标本来源

?#?#?

!

血清标本
!

收集本院检验科进行
2VX

'

D;(43

'

0,0

'

&N2!H

及
4_

检测的新鲜血清标本
!$$

份#其浓度在仪器检测

线性范围内#并尽量在高'中'低水平均匀分布#标本均无严重

溶血'黄疸及脂血等(血清标本采集后及时分离#避免溶血#当

日完成检测#如当日不能检测#

"
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7 W

下保存不超过
67D

#

e7$W

以下保存不超过
!

个月#解冻后的标本只能使用
!

次#

避免反复冻融(

?#?#@

!

尿液标本
!

收集在本院检验科进行
M2GN

检测的尿液

标本
!$$

份#其浓度在仪器检测线性范围内#并尽量在高'中'

低水平均匀分布#标本及时检测(如当日不能检测#

"

$

7W

保

存不超过
67D

#

e"$W

保存不超过
"

个月#解冻后的标本只能

够使用一次#避免反复冻融#检测前离心(

?#@
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仪器与试剂
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+
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&(

!

作者简介!黄蓉#女#检验技师#主要从事免疫诊断研

究%高萌#女#检验师#主要从事临床输血研究(

!

,

!

共同第一作者(

!

#

!

通讯作者#

*,MC:G

!

!6/.%

&SS

#H>M

(



剂$批号
22!8$-!.

&#配套
D;(43

试剂$批号
(2!8$7!/

&#配

套
0,0

试 剂 $批 号
02!8!$"!

&#配 套
&N2!H

试 剂 $批 号

_2!8$7$/

&#配套
4_

试剂$批号
)"$%$$8

&(

2VX

'

D;(43

'

4_

检测采用免疫散射速率法#

0,0

'

&N2!H

检测采用颗粒增强免

疫散射速率法#

M2GN

检测采用免疫散射速率法(

2VX

检测比

较体系为
Y))2]*7$$

特定蛋白分析系统及配套
2VX

试剂

$免疫散射速率法#批号
)8$8!".

&%

D;(43

检测比较体系为

Y))2]*7$$

特定蛋白分析系统及配套
D;(43

试剂$颗粒增

强免疫散射速率法#批号
)8$!!"6

&%

0,0

检测比较体系为

(2.$$$

全自动凝血分析仪及配套
0,0

试剂$胶乳颗粒增强免

疫比浊法#批号
6"%-.

&%

&N2!H

检测比较体系为
'24Y21=,

*

&N2!H

分析仪及配套
&N2!H

试剂$高效液相色谱法#批号

228$/"!1b

&%

4_

检测比较体系为
Y))2]*7$$

特定蛋白

分析系统及配套
4_

试剂$免疫散射比浊速率法#批号
)

"$%$$8

%

M2GN

检测比较体系为日立
.!.$2

全自动生化分析仪

及
M2GN

配套试剂$免疫透射比浊法#批号
"7!/8.

&(

?#A

!

方法
!

进行标本检测前#对待验证仪器和对照仪器进行

精密度和稳定性检测#保证各系统精密度和稳定性良好(分别

依据对照仪器及其配套试剂的使用说明书对标本进行检测#再

依据
&3,$78
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特定蛋白分析仪及配套试剂的各项目使用说

明书对同一标本进行检测#并给出检测结果(对标本检测结果

进行比对#注意剔除数据收集不完整'检测操作失败'检测仪器

故障'检测试剂受污染无效等情况下的标本(对不相符的标本

各自进行重复检测#重复检测仍不相符的标本需用其他可靠方

法加以确认#并对结果进行分析评价(记录原始数据#将
"

种

仪器所测样品的浓度值按检测顺序对应列表$编号'对照试剂

盒检测值'待验证试剂盒检测值等&(

?#B

!

统计学处理
!

采用
V3VV!7#$

和
*QH@G"$$8

软件进行数

据处理及统计学分析($

!

&相关性计算(将
&3,$78
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特定蛋

白分析仪与比对仪器的检测数值进行线性回归分析#求得线性

回归方程
4hA+d.

#研究
"

个连续变量之间数量上是否为线

性依存关系(计算相关系数$

8

&#可粗略估计数据分布范围是

否合适#

8

$

$#%/

说明
"

组测试数据具有显著性的线性相关关

系%相关性分析
8

%

$#%/

说明仪器精密度较差或数据分布不合

适)

6

*

#则需分析原因提高精密度或收集分析更多标本以扩大标

本量#再重新分析全部数据($

"
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值$

!

&一致性评价(

!

是进行诊断实验一致性分析的常用指标#考虑了机遇因素对诊

断实验结果的一致性的影响#其可靠性优于计算符合率(

!

值

的取值范围在
e!

$

!

#该值越高#一致性越好(一般观点认为#

!%

$#6

表明一致性差#

$#6

$

$#-

为中度一致#

$#-

$

$#7

为高

度一致#

!$

$#7

表示有极好的一致性)

/

*

(

@

!

结
!!

果

@#?

!

相关性
!

对所得数据进行相关性计算#得到线性回归方

程和
8

#见表
!

(通过临床验证
!$$

份标本结果比对#
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特定蛋白分析仪与比对仪器检测
2VX
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D;(43
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0,0

'

&N2!H

'

4_

及
M2GN

所得的
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组数据
8

分别为
$#%%!

'

$#%%/

'

$#%.$

'

$#%/.

'

$#%7$

及
$#%-.

#各检测项目
8

$

$#%/$

#均具有良好的线

性关系(

@#@
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值一致性评价
!

利用四格表进行
5.
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分析#经计

算#

2VX

'

D;(43

'

0,0

'

&N2!H

'

4_

及
M2GN

的
!

值分别为

$#78$

'

$#%/.

'

$#-$!

'

$#."$

'

$#%"$

及
$#-%6

(即
2VX

'

D;(43

和
4_8

个项目
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特定蛋白分析仪与比对仪器检测结

果一致性极好#

0,0

'

&N2!H

和
M2GN8

个项目
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特定

蛋白分析仪与比对仪器检测结果高度一致(

表
!

!!

各组数据线性回归及相关性计算%

$h!$$

&

项目 回归方程
8

2VX 4h!#$%+e-#." $#%%!

D;(43 4h$#%-+d$#6. $#%%/

0,0 4h!#$8+e$#.7 $#%.$

&N2!H 4h$#%6+d$#"6 $#%/.

4_ 4h!#!.+e/#!6 $#%7$

M2GN 4h!#!%+e$#/% $#%-.

A
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讨
!!

论

近年来#随着检验医学的发展#检验仪器逐渐更新#检验仪

器的种类及检验方法也不断增多#不同检测系统的检验结果存

在一定的偏差#给临床诊断带来了一定困扰(因此#通过比对

试验#实现检验项目的规范化和标准化#保证不同仪器对同一

检验项目检测结果的一致性和可比性#从而满足临床诊疗的需

要变得尤为重要)

/,-

*

#这既是实验室质量管理的最终目标#也是

检验医学领域亟待解决的问题(

实现不同医院间检验结果相互认可的前提是在同一实验

室内不同仪器检验结果的通用性)

.

*

(本次试验所选择的
-

项

检测项目
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'

D;(43
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0,0
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&N2!H
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M2GN

及
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均为临床检

验工作中的常用检查项目#其检验结果是否准确#将直接影响

临床的判断和诊疗#因而具有重要的临床价值)

7

*

(本院检验科

使用
Y))2]*7$$

特定蛋白分析系统'

(2.$$$

全自动凝血

分析仪'日立
.!.$2

全自动生化分析仪'

'24Y21=,

*

&N2!H

分析仪及其配套试剂对以上项目进行定量检测(待验证产品
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特定蛋白分析仪配套试剂盒为液体双试剂#采用免

疫散射速率法#该方法灵敏度及特异度较好#与国内外大型检

测仪器相比#具有操作简便'高效'标本用量少'节约临床资源

等优点#且不受场地限制#适用于床旁检验$
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诊'急诊检测#以及常规标本量较少的中小型医院的需要(在

临床推广使用前#通过比对试验#验证其与比对产品是否等效#

从而验证产品在临床检测中的安全性和有效性非常必要(同

时#在常规工作中#不仅需要严格按照操作规程和室内质控#还

需要对检验仪器进行定期的校准及保养#进行室间质控的比对

试验#使不同检测系统之间的检验结果具有可比性)
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特定蛋白分析仪配套试剂盒采用免疫散射速率

法#标本与试剂中相应的抗原抗体在缓冲液中结合#形成抗原

抗体复合物#该复合物可致浊度上升#并引起散射变化#散射光

强度与标本中待测物质的浓度呈正比(检测散射光变化值#与

标准曲线进行比较#即可得出标本中待测物质的浓度(颗粒增

强免疫散射速率法与其他检测方法比较#更加敏感'特异'精确

和快速(相关研究表明#该方法已应用于多种特定蛋白如胱抑
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本次研究在保证比对仪器与待验证仪器密度及稳定性良

好的情况下进行比对分析#线性回归分析选择了足够宽的标本

范围#且浓度在仪器检测线性范围内(本研究结果还显示#
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袭性操作过多等都可增加真菌感染的机会(虽本研究中尚未

发现真菌感染病例#仍建议临床根据所在地以往
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的流行

趋势及治疗情况选择性地用药#并同时进行病原学及药敏试

验#最终调整为以实验室结果为指导的单一抗菌药物给药)
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对于
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患者早期进行经验治疗并同时进行病原学检测#根

据药物敏感试验选用相应抗菌药物#可有效地降低预防性抗菌

药物的使用率#同时还可规避毫无根据地应用抗菌药物及随意

将抗菌药物升级)
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#达到降低
'23

细菌耐药率的目的(若患

者病情需要使用高效广谱抗菌药物#则可适当使用抗真菌药物

和调整微生态药物#以预防双重感染(因此应根据药敏结果合

理选择抗菌药物#以提高疗效#降低
'23

病死率)
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总之#

'23

的发生大大增加了对患儿的治疗难度#给机械

通气患儿预后形成重大障碍(由于目前细菌培养及检测方式

的局限#导致临床无法在短时间内获得细菌学和药敏试验结

果#且不同地区'不同医院#细菌分布及耐药性也存在一定的差

异(因此#获悉
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病原菌分布特点#并定期进行耐药性检

测及了解其动态变化可为抗菌药物在临床的合理使用提供指

导(新生儿
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中致病菌以革兰阴性菌为主#病原菌均为多

重耐药条件致病菌#且新生儿
'23

的发生与气管插管机械通

气密切相关(临床医师应针对病原菌及耐药性进行分析#以合

理使用抗菌药物#防止抗菌药物滥用#并提高治疗效果(
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